
● 培养箱（30或35±1°C）
● 拍打式均质器或搅拌均质器
● 采样袋（建议适用于均质器，袋内附有滤网过滤样品残渣）
● 微量吸管、吸管尖
● 符合EN ISO 6887的无菌生理盐水或稀释剂（MRD）

SK01A25 
SK01A10

1000片

SK01B25
SK01B10

（25 片 x 40）
（10 片 x 100）

（25 片 x 4）
（10 片 x 10）

100片

····  代码

····  代码

检验 食品 原 料 和 作业环 境中的 微 生物 数 量 是 卫 生管 理中重 要 指 标 。
MC-Media Pad“ACpIus(R-AC)”总生菌数测试片利用特殊培养基
成分，其特定发色基质因呼吸作水解酵素染色后检测总生菌数。
测试片内置已灭菌可立即使用干燥培养基，测试简易无须花费过多配
件。此测试片由特殊亲水性高密度纤维布和透明贴合胶片所组成。
MC-Media Pad测试片系依循ISO9001质量认证规范生产制造。

计数所有红色菌落计算为总生菌。计数时，如菌落数目过多，则可先估
算检测片虚线分格1格子内之菌落数目，再乘以20倍为测试片上之全
部菌落数。
培养后若超过104个微生物菌落，则检测试片可能整片呈现染色。若遇
此状况，请进一步稀释样品并重新测试。检测试片亦可用无菌针从测
试片挑取目标菌落进一步分离培养分析。

本产品适用于JNC公司一般限制责任条款。JNC未作其它明示或暗示
的担保，包括任何商业或其它特别用途的暗示担保。JNC明确申明不
承担除此限制责任条款外的任何保证。如产品在正常使用下产生瑕疵，
JNC和JNC的授权经销商将以原购买价格提供更换或退款。

1.  本产品适用于一般微生物菌检验管理。
2.  测定前请仔细参照使用说明。
3.  冷藏于2〜15°C之冰箱中保存，建议尽量于开封后1个月内使用完毕。
4.  培养试纸请勿放置于阳光、紫外线直射处，避免不织布表面变色。
5.  请勿使用变色、受污染之检验试片。
6.  不织布上可见细小之褐色粒子、与短纤维物质，此为成分中的不可

溶物质与不织布纤维之一部分，不影响检验结果。
7.  滴入样品时，如培养试纸上起皱折，也并不影响检验结果。
8.  无法保证超过使用期限后之检验质量。
9.  检测范围是用于300cfu以内。如果菌落计数超过300cfu，建议稀

释后再检验之，较易于判读。
10. 快速测试不适用所有食品。因此，请于使用前确认您的样品是否适

用。
11. 食品的性质（高黏度食品或食品色素）可能影响测试使用或结果。

若遇此状况，需透过稀释或其他方式去除影响因素。
12. 使用后之微生物菌测试纸，务必在高温煮沸、或以高压蒸气作灭菌

处理后，依一般废弃物处理即可。

MC-Media Pad ACpIus(R-AC)表层涂布特殊酵素基质发色培养基。
只要将液体样品直接注入于检验试片上，样品透过毛细作用吸收扩散
至整个表面。培养基质经由定时恒温培养后自动重新组合。若测试片
上显现鲜明红色菌落，则表示检验样本含有总生菌。

● 固体食品
将样品加入适宜的稀释剂（例如:缓冲盐水或无菌水）进行10倍稀释后，
用均质器均质化。如有必要，可进行10倍递增稀释。

● 水、液体食品
样品可直接涂抹或滴入1ml至检验测试片上。如有必要，应将样品的
pH调节至中性（pH 7.0±0.2）。

● 一般操作
1. 打开铝箔袋，取出检验片。如有必要，可于护膜上写上样品资料。
2. 掀开护膜，吸取1毫升样品滴至测试片中央点上。
3. 盖回护膜，轻按护膜边缘进行封合。（建议沿着对角线掀开护膜，

以方便确保封合。）
4. 标准测试下，放入恒温箱中进行培养。

温度：35±1°C，时间48±2小时（依据FDA-BAM）。
或温度：30±1°C，时间72±3小时（依据EN ISO 4833）。
若需快速测试，可放入恒温箱中进行培养。
温度：35±1°C，时间24±2小时。
或温度：30±1°C，时间48±2小时。

标准测试适用于所有食品。但对于含有大量乳酸菌（例如乳酸杆菌
属）和嗜冷菌（例如假单胞菌属）的食品，可能不适用快速测试。

● 其他应用
MC-Media Pad微生物菌测试片可应用于涂抹或大气菌落检测。查
看更详细信息请见MC-MediaPad官网。
（https://www.jnc-corp.co.jp/MC-MP/）

请将测试片储存于2-15°C之间。（冷藏）

“撒尼坤”重生为“MC-Media Pad”。

日商JNC株式会社  生活化学品事业部.

制造商

〒100-8105 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
TEL:+81-3-3243-6225,FAX:+81-3-3243-6219
E-mail: mcmp@jnc-corp.co.jp

● 인큐베이터(배양기) (30 또는 35±1°C) 
● 스토마커 또는 블렌더 
● 멸균백 (식품 부유물을 배제할 수 있는 필터가 부착된 것을 추천) 
● 피펫 또는 스포이드
● ISO가준 Maximum Recovery Diluent, 인산완충생리식염수 또는 

동등의 희석액

SK01A25 
SK01A10

●1,000장/박스(대)

SK01B25
SK01B10

（25 장/팩 x 40）
（10 장/팩 x 100）

（25 장/팩 x 4）
（10 장/팩 x 10）

●100장/박스(소) 

····  코드

····  코드

본 제품은 2-15°C의 냉장에서 직사광선을 피해서 보관해 주세요.

〒100-8105 동경도 치요다구 오오테마치2-2-1
TEL:+81-3-3243-6225,FAX:+81-3-3243-6219
E-mail: mcmp@jnc-corp.co.jp

JNC 주식회사 라이프케미칼 사업부

제조판매원

「사니타군」은 ” MC-Media Pad" 로 새롭게 태어났습니다

일반적인 위생관리에 있어서, 식품재료나 제조환경에서 미생물 균수의 
측정은 매우 중요합니다. MC-Media Pad “ACplus(R-AC)"는 일반세균수의 
측정용으로 개발된 시트배지로, 미생물에 대한 영양성분과 독자적으로 
개발한 특수 산화환원지시약이 코팅되어 있습니다. 때문에, 본 제품으로 48
시간의 통상모드 및 24 시간의 신속모드 양쪽 모두 사용이 가능합니다.
MC-Media Pad는 배지성분과 고분자흡수체가 함유된 배양시트, 특수한 
접착시트, 투명한 커버필름으로 구성된 멸균 배양시트 입니다. 
때문에, MC-Media Pad 는 개봉 후 바로 사용할 수 있는 시트배지이며, 
미생물실험의 간편화와 폐기물량의 저감에 기여할 수 있습니다. MC-Media 
Pad는 ISO 9001을 취득한 공장에서 제조되고 있습니다. 

색의 농도에 관계없이, 모든 적색의 점(SPOT)을 셉니다. Bacillus속과, 
운동성을 가진 세균은 점(SPOT)이 넓어지는 경우가 있습니다. 균수가 많은 
경우에는, 1×1 격자 내의 균수를 세고, 20배로 곱하면 전체의 집락수를 
계측할 수 있습니다. 또한, 검출대상 미생물이 104 이상 존재하는 경우에는 
개별 집락을 확인할 수 없고, 배양시트 전체가 착색된 것처럼 보입니다. 
확인실험 등, 필요에 따라 백금이 등을 이용하여 집락을 배양시트에서 
조균하는 것이 가능합니다.

제품의 품질은 JNC주식회사에서 보증하고 있습니다. 하지만, JNC
주식회사는 제품의 품질을 제외한 모든 보증을 하기는 어렵습니다. 다만, 
제품에 결함이 있는 경우, JNC주식회사 또는 JNC대리점에서 교환 또는 
환불해 드리겠습니다.

MC-Media Pad “ACplus(R-AC)” 의 배양시트 부에는 배지성분과 독자 
개발한 산화환원지시약이 함유되어 있습니다. 1ml의 액체시료를 배양시트 
부에 접종하는 것만으로 모세관현상에 의해 시료는 배양시트 부 전체에 
균일하게 확산되고 배지가 활성화됩니다. 배양된 미생물은 배양시트 
상에서 적색의 점 . (SPOT)으로 나타납니다. 

● 고형시료의 경우
시료를 9배 양의 ISO기준 Maximum Recovery  Di luent (  또는 
인산완충생리식염수, Butterfield's Phosphate Buffer, 생리식염수 등) 와 
함께 균질화(homogenization)합니다. 필요에 따라 적절하게 10배 단계의 
희석을 행합니다. 

● 물, 액체시료, 표면검사(스왑) 샘플의 경우
직접 시료를 접종합니다. 필요에 따라 pH를 중성(pH 7.0±0.2)으로 
조제합니다. 

● 일반적인 사용방법
1. 알루미늄포장을 개봉하여 MC-Media Pad를 꺼냅니다. 

커버필름 위에 검체 정보 등을 기재할 수 있습니다.
2. 커버필름을 열고 1mL의 시료용액을 배양시트 부에 접종합니다. 
3. 커버필름을 닫고 배양시트 부 주위를 확실히 눌러 접착시트와 

밀착시킵니다. (이때, 커버필름을 대각선으로 열면 닫기 쉽습니다)
4. 통상모드는 35±1°C에서 48 ± 2 시간 (FDA-BAM 기준)또는 30 ±1°C

에서 72±3 시간 (ISO기준) 배양합니다. 신속모드는 35±1°C에서 24±2
시간 또는 30±1°C에서 48±2시간 배양합니다.

통상모드의 경우 모든 식품재료에 대해서 사용할 수 있지만, 신속모드의 
경우 대량의 유산균(Lactobacillus속)이나 저온세균(Pseudomonas속)이 
있는 검체에는 가급적 사용을 피해주시기 바랍니다.

● 기타 사용법
MC-Media Pad는 표면(스왑)검사 / 스탬프법, 멤브레인 필터법, 낙하균 
검사에도 적용 가능합니다. 하기MC-Media Pad웹 사이트에서 상세한 
정보를 제공하고 있습니다. (https://www.jnc-corp.co.jp/MC-MP/)

1.  본 제품은 미생물 취급에 유의하여 안전하게 사용할 것. 
2.  사용 전에 본 취급설명서를 잘 읽고 사용할 것.
3.  알루미늄 봉투를 개봉한 후, 잔여 시트배지는 알루미늄 봉투를 

실링하여 2-15°C 냉장고 내에 보관하고 1개월 이내에 사용 완료할 것. 
4.  잔여 시트배지는 직사광선이나 자외선을 피해서 보관할 것.
5.  변색이나 손상이 있는 시트배지를 사용하지 말 것.
6.  배양시트 부에 주름이 생기는 경우가 있으나 사용상 이상은 없음.
7.  배지 면이나 배지면 주변에 미세한 부직포 조각 등이 있어도, 검출 

정확도에 | 영향은 없음
8.  유통기한이 만료된 것은 품질을 보증할 수 없으니 사용하지 말 것.
9.  본 제품의 계측범위는 300cfu이하이며, 300cfu이상의 균수 경우에는 

시료의 추가 희석을 추천.
10. 신속모드는 모든 식품재료에 대해서 유효한 것은 아님.
11. 식품재료의 특성(점도 색)에 의한 영향이 있을 수 있음. 그 경우, 

희석하여 사용할 것.
12. 본 제품 사용 후에는 고압증기멸균 또는 끓는 물 등으로 멸균하고, 관련 

법규에 따라 폐기할 것.
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联络我们

〈总生菌数测试片“强效型”〉
使用说明书

简易、准确  干式培养基 - 微生物测定方式

제품의 특징

실험 및 검출원리

포장단위 및 보관

실험에 필요한 기구

시료의 조제

사용순서

판정방법

주의사항

보증의 제한 및 범위

문의처

취급설명서
Easy and accurate dry culture system for Microbial Counts

SK01A25 (25 plates x 40), SK01B25 (25 plates x 4), SK01A10 (10 plates x 100), SK01B10 (10 plates x 10) 制定：2017年3月（第1版）
改定：2023年3月（第3版）

制品代码 : 제정 : 2017년3월(제1판)
변경 : 2023년3월(제3판)
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